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A. JJjQKMEBir 
A1 , Doel 

Hat verrichten van HF— metingen aan radio— on tvangere* 

A2«0vBTzioht van da figuren 

Fig. 1, Principe schema. 

2. Fraquentie— karakteristieken. 

Fig. 3. Vooraanzicht* 

Fifi. 4* Vooraanzicht zonder frontplaat. 

Fis» 5» Bovenaanaioht zonder kast. 

Fig. 6, Spoelencarousael. 

Fig. 7, Onderaanzicht zonder kast. 

Fig, 8, Snaaraandrijving. 

Fig. 9. Transformator, 

Fig.lO. Schakelaar. 



A3. Technlsche geg evens 

a. Het apparaat lever t een EF-spanning van enkele pVolts tot 100 mV, 
continu regelhaar met E12 en de verzwakker. Peze spanning is ala 
functle van de firequentie aangegeven in fig. 2. voor verschillenda stan- 
den van de verzwakker. 

Het frequentiegebied is verdeeld in zea bereikent 

100 - 300 kHz 3-10 MHz 

300 - 1000kHz 10 - 30 MHz 

1 - 3 MHz 400 - 500 kHz 

In -de aerate vijf bereiken is da frequentienauwkeurigheid Iji. In het 
laatste bereik ligt de afwijking binnen + 1 kHz. 

Bij een verandertng van de omgevlnga temper atuur van 10®C blijft de f-a- 
quentie binnen 0,1 ^ constant. 

Bij netapanningaachommel ingen van ^ 10^ blijft de frequent ie binnen 
0,02 ^ constant. 



b. Modulatis. 

Be opgewekte HP— wiss el spanning kan intern geraoduleerd worden met een 

93 981 49.1.22 
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fr^quentie van 4OO Hz (+ 5^) of 25OO Ez (+ naar keuze in- 

s'tdl'baar mst SK1 .3te modulatiediepte is vast ingeBteld op 305&* 
Voor uitwendige-smodulatie (maximaal tot 80S&) kan men volstaan 
met een spannips van 0,47 ,^oor 30?6 modulajiediepta, 

De afwijkiris van de modulatiekarakteristlek is kleiner dan -1536 
voor fraquenties tot 25&0 Ha. 



Buizen 


en lampen. 




B1 


KP5P 


Grl = OA 51 


B2 


EP50 


Gr2 = OA 51 


B3 


EP41 


Gr3 = OA 51 


B4 


EP41 


Gr4 = OA 51 


B5 


EP4I 


b6 


ez8o 


Lai = 8OO8N 


B7 


85A2 


La2 = 8OO8N 


B8 ) 
b8' ) 


ECC81 





i* Voeding. 

aaschikt voor netteu van 1107-1257-1 457-2007-2207 en 245 7 met 
een frequentie van 4O-IOO Ha, 

Opgenomen vermogen ca, 27W, 

e, Afmetingen t lengte i 33,5 cm 

^jreedtej 16,5 cm 
hoogte 1 22 cm 

Gewicht t oa,8 kg, 

B, PEIHCIFESCHEatA 

Het apparaat bestaat uit vijf gedeelten* 

a. Tar labels HF- oscillator (BI). 

b, Modulatocr/scbeidingfibuis (B2), 

0, LF-oscillator 400 Ha of 250O Hz (B3), 

4* Buisvoltmeter (B 4 en B5), 
e. Toe ding age dee Ite (B6,B7 en B 8 ), 

a. Be spoelen van de H^osclllator zljn op een oarousael gemonteerd, 
die blj overgang naar een ander frequent iegeb led 60° verdraald 

wopdt, f* 

Be plaat- en schermroosterspaiining van de osoillatorbula worden 
geregeld mat de potentiometer E12j blerblj verandert de amplitude 
van de opgavekte HP^^isa el spanning* terwijl de frequentie nagsnoem 
constant blljft, 

b. Be buie B2 doet bebalva als scheldlngebuls ocdc dienat als modular 
tor. Door de toepassing van remrooatermodulatie Is een vrlj 'recLte 
modulatlekarakteristiejc verkregen, Daar de rooeterruimte van het 
3e rooster groter is dan die van het eerste rooster ie dlt laatste 
op een posltleve potentiaal gobraoht t.o.v, aarde. 

Be schakeling OI8/L7 dlent om de in da anodekste'n van B2 nog aan- 
weaige LP-spanning te niet te doen* 

Be verzwakker (El t/m Ell) is zodanig geconetrueerd dat het gehele 
spanningsgebied van 1 |iT tot 100 mT kan word^ geregeld. Be impe- 
dantie van de verzwakker varieert hiarblj van O-3OO n. 
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c. Buis B 3 wsrkt in stand 2 van de schakelaar SKI (uitw.mod. ) als 
LF-versterker, waardoor het mogalijk is met sen uitwendig beachik- 
bare spanning van ca. 0,4 ^ reeds een modulatiediepta van 30 % te 
bsreiken* 

In stand 3 van SK1 werkt B 3 als LF-oscillator en wekt dan een span- 
ning op mat een frequentie van 4OO Ha (_+ 5 ^&)t terwijl in stand 4 
van SK1 da opgewekte frequentie 2 5 00 Ez (+ 5 S 5 ) bddraagt. 

d, De buiavolttneter bestaat uit de als roosterdetector gaachakelde 
buis B 4 en d© kathodevolger die het LF— signaal toevoert aan 
de vier gelijkriohtdiodan Qr1 t/m 4* 

Wanneer bij inwendig^ modulatie met E12 de meter op 100 m.T is in- 
go ste Id, is de aanwijzing van de verzwakker juist. 

Laat man E12 nu in deze stand etaan en schakelt m.an over op exteiv 
no modulatie, dan wordt het signaal 30J& gemoduleerd als de meter 
tot 100 mT uitslaat. 

De meter kan ookaLs uitgangaspanningsindicator gebruikt worden, 
waarbij echter de imrendige weerstand van de spannlngsbron klein 
moat sijn t.o.v* 4^00 B (bijv, do extra luidsprekeraansluiting 
van een ontvangar). 

e* Om de stabiliteit van het apparaat te bevorderen zijn de met 0 
aangegeven punten in het principo schema via een apart© etabiliaa™ 
tiesohakeling (B 7 , B8,-B8* ) gevoeda 

B8 fungeert als doorlaatbuis , B8' als gelijkspaiiningsvarstarker. 

Zou de spanning op punt C door netspannings— of belaat ingvariaties 
toenemen, dan naemt de roosterspanning van B8’ toe aangezien de 
kathode door middel van B 7 op oonatante potent iaal wordt gehouden 
en gaat deze buis eon grotere stroom voeren, waardoor do anode- 
spanning daalt. Het rooster van do doorlaatbuis wordt dan meer 
negatief t,o.v. de kathode, waardoor de buis een grotere weerstand 
vartegenwoordigt en de spanning bijgevolg weer daalt* 

Zou de Spanning 8p punt C afnemen, dan geschiedt juist het otnge- 
keerda. 

In werkelijkheid werkt de schakeling zonder vertragirg, zodat ge- 
noemde verschijnselan sich gelijktijdig voordoen. Buis B 7 is do 
referentiebuis, die de spanning van de kathode van B8* constant 
op 85V houdt. Da bromspanning op punt C blijft kleiner dan 7 raF, 

C* TBBYASGEN YAIT BUIZEff 



Bij hat vervangen van buizen moeten daze als volgt worden voorgebrand 



EF41 24 uur Vf - 7 V Ik a 5 fflA gelijkstroom 

EF 5 C 24 uur ^ ^ Ik = IO mA gelijkstroom 

De buizen worden hierbij als' diode geschakald. 

Bij remplace van* 

a) BSf en B8 zijn geen verdare afregelingon nodig* 

b) B 2 en B 3 > modulatie diepte en modulatievervorming control eren 

(zie D 2 ), 

o) B 4 »B 5 on Gr 1 t/m van de buisvoltmeter control eran 

(zie D 3 ). 

d) B 1 * Frequent la schaal controlereij (zie D4). 
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Versohillende buizen zijn voorzien van oen gekieuxdQ stlpj.die 
overeenstamt mad; sen merktaken op het chassis. Daze buizen mogen niet 
onderliiig venrisaeld worden, 

Hat vardient aanbeveling deze s'tip evenaens aan ta brengen op 
nieufT© buizen^ nadab het betreffend® gedeelbe is afgeragald (zie D), 

D. CONTEOLS EIT AJ*BEQELBTG 

D1 .ModulatiefraQuenties (GII2307, GM2308, GM2317). 

Zeb SKI in sbaad 400 Hz, 

Door een juisbe waarde van C44 be kiezen, kan da osoillaborfrequen- 
bie op 400 Hz worden ingesbeld, (Ueb een raferenbiaslgnaal van 400Hz 
op een eleobronensbraalosclllograaf een allips vormeiu. 

2eb SK1 in sband 2500 Hz. 

Door een Juisbe keuze van C45 osoiilaborfrequenbie op 2500 Hz 
insbelletto 

D2.Modulablediepbe en modulabievarvorm'iy'ff fGM5654.GlI56'Sq ), 

Zeb SKI in sband 4OO Hz, J 

Slulb de uibgangBkabei aan op een osoillograaf . 

HF-oscillabor op I50 kHz. 

Maak op een osoillograaf heb gemoduleerde EF-signaal ziohbbaar. 

Hegel meb E52 da modulabiediepbe af op 25 - 30 

Uaak hierna de vervorming zo klein mogelijk door de Juisbe waarde 
van El 7 be kiezen, 

Ten&Iotbe de modulabiediepbe meb H39 op 303& insbeilen, 

Zb t SKI in sband 2500 Hz. 

Meb E31 (gr of regel ing) en E51 (f i Jnrege ling ) kan nu d$ modulatiediep- 
be op 30^ worden ingesteld, 

Opnterkiry t 

Meb deze documenbabie worden kosbeloos bwee modulabiediepbe schablonen 
maegelaverd, een voor oscillografen met een schermdlameber van 7 c® 
en een voor 9-10 cm. 

_ Insbelling houdt men heb schabloon voor de beeldbuls en. 
stelb het gemoduleerde signaal meb de sterkteregelaar van de ’vertlcale 
versterker zo In, dab de ulterste waarden van heb heeld eamanvallen 
meb de l)ulbensbs lljnen van heb eohahloon. De hierbussen gelegen 
raaklijnan aan de LF-spannlngsf iguur geven de modulabiediepbe In 

Daze sokahlonem zijn na be beebellen onder nummer 93 981 71* 1,05, 

P3« BulBvolbmeber 

Zeb SKI in sband ''uif*. 

Voer aari bus “Spanning LF" een signaal van 1V - 40O Hz boe, 

E«gel met S21 de meberuitslag *af op l V, 

Zeb nu SKI in sband exberne modulable. 

HF-oaclllatarfpoquentle t 15O kHz, 

Zeb de verzwakker op 100 mT en sbel meb El 2 de spanning aan hat 
elnde van de ksbel in op 100 mV (be meten met GM6015). 

Ku SK1 in stand ”400H2“ zetten en met E46 en E47 de uibslag van A1 
op 100 mV insbeilen. 
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D4»SF.^gen9rator 
Yarialiele coodensator Cl « 

Bij minimum oapaoiteit moet de wijzer van da schaal op de iikstrsep 
staan, ^ 

Op 300 kHz met C 5 de fraquantie Bijregelen ( intarf e re ntie methods 
met bohulp van een ontvanger an hijvoorbeeld GM 2653 of een kristal- 
gestuurde oscillator)* 

Op 100 kHz indien nodig de kern van LI bijregelen. 

Blj 235~200— 150—1 30—1 1 0 ©n 100 kHz de schaalaanwijzing controleren 
©n zonodig de “Betraffend© condensatorplaat bijbuigen# 

H.B. Hoolit da -platen naar elkaar toabulgan* 

Ovarige gebieden* 



0,3 


- 1 MHz 


1 MHz 


t 


C6 hijregelen. 


1 


- 3 MHz 


0,3 MHz 


t 


zonodig spoelkern, 


3 MHz 


X 






— 1 0 MHz 


1 MHz 


t 


zonodig spoelkern, 


3 


10 MHz 


t 


C8. 






3 MHz 


1 


controleren. 


10 


- 30 MHz 


30 MHz 


t 


CIO. 






10 MHz 


1 


oontrolaren. 


0,4 


— 0,5 MHz 


0,5 MHz 


t 


Cl 3. 






0,4 MHz 


t 


zonodig spoelkern, 



Waimear een spoelkern is bijgeregeld moet da procedure voor hat betref- 
fende bereik enige malen worden.herhaald. Trlnunars en spoelkernen af- 
lakken* Schaal controleren (afWijking 1 36 ). 
j In het bereik 0,4 - 0,5 MHz most de afwljking < 1 kHz zijn* 

1 Control© er tenslotte, dat in ©Ik frequentieberelk (fi12 geheel reohtsom) 

de uitgangs spanning mear dan 100 mT badraagto 
OPMERKIITO t 

Van de 2-voudige afstemcondenaator Cl wordt sleohts 1 platenpakket 
gebrulkt. 

In geval dit defect mocht raken, kan men het andere gebrulken* 

P5«Controla kunstantenne (GM 6 O 16 ) 

Toar aan de serie so hake ling van da te meten kunstantenne en een 
, goeda kunstan-tanne van hetjieXrde type een HP-signaal van 2 MHz toe. 

De met een buisvoltmeter (GY 6 OI 6 ) gemetan apanningen over elk van de 
konatantennee mosten binnen 30 j 6 gelijk zijn. 

S. STHQICBN EE SPAHHIHGEH 

De tar orientatie In het schema aangegeven spannjngan gelden voor een 
1 j 1 50 werkend apparaat. 

De spanningen zijn gemeten t.o.v. aarde, El 2 staat zodanig dat de 
meter lOO mV aamrljst* 

De modulatieschakelaar staat hierbij op " 4 OO Hz«, 
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M5CHANISCE5 OUDSHDELEN 



Pos, 


Pig. 


Aant, 


Omschrioving 


Codem:muiier 


1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 
, 23 
' 24 
' 25 
26 

1 


3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

4 

5 
5 
5 
5 
5 

5 

7 a 

7 a 

7 a 

7 a 

8 


1 

2 

1 

1 

1 

4 

3 

3 

3 

2 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

3 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 


Handgreep 

Beugel 

Instruct iepiaat Engels 
Wij aer a amen stalling 
Glasplaat 

Bladveer 

Pijlpunt 

Knop 30 mm met pijl 
Bopje 

B*'b samenstelling 

KtlOp 20 mm 
Dopja 

Schildhouder 

Philips Emljleem neutraal 
(Verzwakker samens tel ling 
(VeeT eamenetelling 

Buishouder 
Buishouder 
Buishouder noval 
Buishouder miniatuur 
Spanningsoaroussel 

Netsohakelaar 

Koppeling 

Ne t-aans 1 ui t ing 
Kogel 7 / 32 << 

Bladveer 

Trekveer 

Specials schroef voor eluiting van de 

kast 


M7 076 00.1 
E 2 742 67.1 
E 3 053 72.3 
M 7 726 63.1 
M7 328 50.1 

E2 425 09:0 

23 680 53.0 
E2 440 67,0 

B 1 891 12.0 
E 3 874 91.1 

B1 545 64.0 
B1 891 11.0 
38 060 76,0 
S8 159 52.0 
A 1 349 94.1 

41 349 93.3 

49 231 82.0 
B1 506 53.0 
Bl 506 59,0 
B1 506 55.0 
A 3 228 85.1 

28 650 25.2 
M 7 725 55*0 
M7 603 27.0 
89 205 78.0 
E2 425 15.1 
M 7 213 90.0 

K 7 140 77.0 


1 

1 

1 

1 

! 

e 




f Capaciteitsarm snoer 
tfitgangskabol fs taker samens tel ling 
(Stsker samsnstelling 


E 209 KV 01 BB 0 
49 865 45.0 
A9 865 46.0 

GB/TV 
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n 






X7 614 41 -0 




?L1 






06 100 97-0 




TLS 


115 


■Li 


oe 100 96-2 




?Li 


315 


mk 


06 100 96.2 


1 


K 






A1 095 61*0 




11 


5890 




A1 001 29.0 




L2 


664-4 


mb 


41 001 30*0 


' 


LI 


58. J 




41 001 31.3 




14 


6.7B 


111 


41 001 32.2 


1 


L5 


0*76 iiB 


41 oot 33*1 


1 


14 


12? 


|iH + 2^ 


17 573 n.o 




I^T 


S1+E2 - 2 


uB ^10?1 


S3 162 34*0 






SI - 2.5 




: K3 146 00.0 




L10 


Si - U05 


nH i 


1 S3 162 17.0 


1 


C1 


500 


yF Ttp- 


49 001 56*1 


1 


CZ 


10000 


?r 


49 999 06/7101 


1 


C3 


10000 




49 999 O6A1OI 


1 


C4 


10000 


PF 


49 999 06/noX 


1 


C5 




PF 


26 212 36.4 


1 


C£ 


>30 


PF 


2B 212 36.4 




Cl 


>30 


pF 


2S 2i2 36.4 


1 


ca 


>30 


PF 


26 212 36.4 




0? 


.100 


pF 


49 999 C4/10OE 




cto 


>30 


pF 


2a 212 36.4 


1 


C11 


47 


pF 


49 999 04/471 


1 


C12 


21 


pF 


49 999 04/271 




Cll 


3-30 


pF 


Z8 212 36.4 




cu 


190 


pF 


49 999 05/360B+ 
49 999 05/430® 


1 




100 


pF 


49 999 C4/10CW 






100 


pF 


49 999 04/100* 


1 


Cl7 


33000 


pF 


49 999 06/T33K 




C10 


3300 


pF 


49 999 O6A313 


1 


C19 


i700u 


pF 


49 999 06/271 




C20 


33000 


pF 


49 999 06/T13K 


1 


CZ1 


62 


pF 


49 999 C4/S21 


1 


czz 


330 


pF 


49 999 C4/330B 


f 


C21 


0.1 




49 999 06/t1«SK 


1 


C24 


0.1 




49 999 06/V100C 


t 


C25 


0.1 


iiF 


^ 49 999 


I 


C2( 


2700 


pF 


49 999 06/7217 


1 


C27 


100 


pF 


49 999 04/100* 




026 


100 


pF 


49 999 C4/10O* 




C29 


0.1 


fF 


49 999 06/TlOCfE 


r 


Oil 


0.1 


& 


49 999 06/71001 


1 


C32 


1DOOO 


pF 


49 999 06/T101 


1 


033 


1DOOO 


pF 


49 999 06/ri01 




CM 


1DOOO 


pF 


49 999 06/Tiac 




CIS 

036 


25 

as 


|iF 300 T 
ijr 300 V 


[a9 »S 12/^2? 


I 


017 


loooq 


J^F 


Ad 999 o€/nOK 


■ 


C3fi 


2000 


pF 


A9 999 05/2E 




C39 


1600 


pF 


19 999 06/TII8 


1 


C40 


ID000 


I^F 


19 999 06/TlCC 


i 


Oil 


10000 


l^F 


19 999 06/T10K 


1 

I 


042 

043 


15 

25 


jjr 300 T 
iiF 300 T 


[19 999 12/25*25 


i 






10000 


pF 


is 999 O6/9IOK 








! 15000 




19 999 08/15S 


1 


044 




1S000 

22000 




19 999 o^lM 
19 999 08^^ 


{ 






2T000 


I» 


19 999 06/2TK 


1 






33000 




19 999 o«/733* 


I 




( 62 


JF 


19 999 04^2* 


1 

i 


045 


( 120 




19 999 oi/itat 


1 

t 

t 


i 160 




19 999 




< Z20 


pF 


19 999 0^22(n 


04« 


6600 


pF 


19 999 08/ras 


047 


10000 


JF 


19 999 06/tl(* 


046 


330 


iF 


19 999 04/93oa 


1 


049 


10000 


IF 


19 999 06/tIOK 




05C 


25 


^ 350 F 


49 in 09/l2,5+«‘5 




051 


220 


& 


19 999 04/22(n 




052 


3300 


IF 


19 999 08/7X3 




C53 


IS000 


IF 


19 999 08/m 




. <J54 
0100 


2700 




19 999 o8/wn 




220 




19 999 W220* 


1 


0101 


220 




19 999 0^22tn 




ai 


270 


0 






3S 


270 


a 


( 




13 


270 


0 






B4 


270 


a 




i 


aj 


270 


a 




1 


16 


270 


a 


'» jta 16.0 


I 


s 


31 


a 


r 




n 


31 


0 


' 


i 


Jt9 


31 


a 




t 

1 




31 

31 


a 

a 






112 


0.1 


xa rax. 


49 472 28,0 




113 


1000 


a ' 


19 999 Ol/l« 




114 


. 47000 


a 


19 999 01/47*: 




115 


100 


a 


19 999 oi/tooa 




Bl6 


2200 


a 


19 999 01/212 








1-5 


xa 


19 999 00/W5 








Ufl 


xa 


19 999 oo/ma 








2.2 


MO 


19 999 00/292 




11 T 




£.7 


HO 


19 999 00/an 








3.3 


xa 


19 999 00/393 








3.? 


xa 


19 999 00/399 








1 4*7 


Ha 


19 999 00/497 

a ■ * 1 



E20 


4730 a 


19 999 oi/4n 






1 27000 fl 


19 999 01/27* 






1 33000 Q 


19 999 01/31* 






1 39000 a 


19 999 01/39* 






I 47000 fl 


19 999 01/47* 






1 56000 *J 


19 999 OI/56E 


£21 




1 66000 a 


19 999 0i/66t 






1 02000 a 


19 999 01/82* 






1 t 00000 a 


19 999 ol/ioor 






(120000 a 


19 999 0T/121W 






(150000 fl 


19 999 01/150* 






[ 4700 fl 


19 999 01/4*7 


B22 




( 5600 Q 


*9 999 01/5*6 






f 6&O0 Q 


19 999 01/8*9 


E23 


2200 Q 


19 999 01/2*2 


£24 


t XQ 


19 999 01/ m 


126 


1000 a 


19 999 01/1* 


127 


0*1 Ua 


19 999 01/100* 


128 


22000 fi 


19 999 01/22* 


£25 


0*1 xa 


19 999 01/100* 


£30 


62000 fl 


19 999 01/82* 






[ 56000 Q 


19 999 01/56* 






f 68000 Q 


19 999 01/68* 


H31 




f 62000 fl 


19 999 01/82* 






( 0*1 XQ 


19 999 01/100* 






C 0*12 XQ 


19 999 01/, 20* 


H32 


0*22 xa 


2z 19 680 28.0 


=33 


0.66 xa 


19 999 OO/6B0K* 


£34 


0-15 Mfl 


19 680 03-0+ 






19 880 12.0 


£36 


2ZOO Q 


19 999 01/2*2 „ 


117 


10000 Q 


19 999 00/10*” 


£36 


10000 fl 


19 999 01/10* 




t 0.22 MQ 


19 999 01/220* 






f 0-27 XQ 


19 999 01/270* 






( 0.33 xa 


19 999 01/330* 






[ 0*39 XC 


19 999 OI/390E 


'ft 




[ 0*47 XQ 


19 999 01/47OT 






[ 0*56 Xfl 


19 999 01/560C 






( 0.60 xa 


19 999 Ol/680E 






[ 0*32 xa 


19 999 01/620* 






[ 1 xa 
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Voor-verlcoQp contrSle 

A. Mechanisch 

a, Ga na, of het apparaat uiterlijk In goeda oondltie vei*fc©er1:. 

"b. E.12, de verzwakkQr ©n de spoelencaroussel moetan soepal dxaaien, 
de laa'bs'te gemakkelijfc cirre'baren, 

Ds wijaoraandrljving most sllpvrij zijn. 

B. Blec-trisch 

a. Hagaan, of hat apparaat op ledar "bareik goed oeoillaart. 

De materuitslag moat met SI 2 op^maacimum steeds > 100 mV zljn* 
Oontroleer in iedar frequentieheraik varsohillende puntan -van 
ds afstemachaal. ' 

b, Oontroleer de modulatiefrequeutiea (40O en 2500 Hz), 

0. Stel hi;) interne modulati© (4Q0Hz) de meter in op 100 mT. 

Oontroleer j dat bij extern© modulatie de benodigde epanning van 
daaelfde freqnentie ligt tussea 0,3 T en 0,5 V", om dezelfdo meteiw 
I ( uitslag te krijgen» 

d. Oontroleer het apparaat op ieder gehied op atabiliteit en kraken 
van de afstemoondaneator en de spoelencaroussel (met behulp van 
een gevoelige ontvanger). 

o. Meet met een OM6.OI5 de verandering in output spanning als de net- 
spanning + of - 10^ afwijkt. Tolerant ie l4. Osoillatorfrequentie 

150 kHa, 

I f. Heat da spanning aan het einde van de kabel als de meter 10O mV 

< aanwijst, Toor frequent ies ^ 5 MHz moet deze spanning ^ 95 mV 

zijn (GM6 qi^ an GM 6 OI 6 ), 

g. Meet de aardklem van de kast door met die van de kabel. 

h, Oontroleer bij 150 kHz de continuverzwakkar (meter op 100 mV). 

De uitgangs spanning moet liggen tussen de door de voorgaande en 
volgende schaalstreep aangegeven waaxde. 

j* Khnstantenna .Voer aan de serieschakeling van de te me ten kunstan- 
tenn© en een goede kunstantenn© van hetzelfde type een HP-signaal 
' 2 MHz toe. Da met een buiavoltmeter (GM 6 O 16 ) gameten spanningen 

over elk van de kunstantennes moetsn binnen 30 5& gelijk zijn. 

I 



